Guia de Escolha e Bom uso - Medidor de pH

pH é a medida da acidez ou alcalinidade de um liquido, com base na quanfidade relativa de ions
hidrogénio (H+) que a amostra contém. Quanto maior a concentragdo de ions H+, mais dcido serd a
solucdo e consequentemente, valores menores na escala de pH serdo obtidos. J& no caso de solucdes
com menor concentracdo de ions H+, valores na escala de pH serdo maiores, representando um carater
mais bdsico (alcalino).

Escolha a conformagdo correta de medidor de pH para sua aplicagao

Defina primeiramente qual a conformacdo de equipamento necessdrio para sua rotina laboratorial:
O pHmetro de bolso € ideal para aplicacdes bem simples, onde a prioridade seja baixo custo e opcdo
de um equipamenfo com famanho pequeno. J& o pHmetro portdtil possui caracteristicas adicionais se
comparado ao de bolso, além de ser uma boa opcdo para procedimentos no laboratdério ou uso em
campo. Por Ultimo, o pHmetro de bancada é indicado para situagcdes onde a maioria das andlises serdo
realizadas na bancada do préprio laboratdrio (sem necessidade de locomogdo), com a vantagem dos
modelos terem um display de leitura maior e gerenciamento de dados de maneira mais robusta.

Ndo se esqueca também de selecionar o tipo de elefrodo certo para sua aplicagdo

A maioria dos modelos de medidor de pH j& acompanha um eletrodo de pH com bulbo de vidro feito
para uso geral, mas é vdlido lembrar também que existem eletrodos especificos dependendo o tipo de
amostra. Consulte a equipe SPLABOR para melhor orientagdo.

Atencdo para as solugoes padrdo de pH - calibragdo

Para garantir que a leitura seja realizada com exatiddo e precisdo, € indispensdvel a realizacdo da
calibragdo com as solu¢des padrdo. Escolha sempre a solugdo padrdo pH 7 e mais — no minimo - uma
com valor proximo a faixa de medicdo esperada nas amostras (Exemplo: pH 4 ou pH 10). Quanto &
frequéncia de calibracdo, isso € um fator na qual depende do grau de precisdo que o usudrio deseja. A
SPLABOR recomenda a calibragdo didria.
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Manuseie corretamente o eletrodo ao submergi-lo na amostra

Utilize um volume de amostra suficiente para submergir tanto a juncdo como o bulbo do eletrodo de pH.
Ambos precisam ficar totalmente imersos na amostra, para que a medicdo seja efetfuada corretamente.

Armazene o eletrodo em solugdo correta

Antes de guardar o phmetro, lave o eletrodo com dgua destilada ou deionizada. Em seguida,
armazene-o em solucdo de armazenamento cloreto de potdssio (KCI 3M). Jamais coloque-o em dgua
para armazenamento. Se por ventura a solucdo de KCI 3M apresentar coloracdo diferente ou sdlidos
suspensos, providencie a troca da mesma. Guarde o elefrodo na posicdo vertical com a ponta
direcionada para baixo, submersa na solugcdo de armazenamento KCI. Se o bulbo do elefrodo ficar seco,
esse fendbmeno pode ocasionar leituras erréneas, além de proporcionar tempo de leitura mais lentfo.

Jamais friccione o eletrodo

Nunca ufilize utensilios abrasivos (escovas, lixas, I& de aco, etc) para limpeza do eletrodo. Entre cada
medicdo, lave o eletrodo apenas com dgua. Na hora da secagem, utilize um papel macio (sem
qualquer movimento de friccdo).

Monitore o nivel de eletrdlito dentro do eletrodo

Com a utilizacdo do eletrodo e fambém ao longo do tempo, o eletrdlito flui para fora da juncdo. Leituras
iregulares podem ser ocasionadas devido ao baixo nivel deste eletrélito (regra ndo vdlida para eletrodos
ndo recarregdveis). Consulte o fabricante do elefrodo para saber o nivel minimo aceitdvel de eletrdlito
em seu interior.
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